
Cambio de la dirección de palpado: 
Reconstruyendo fácilmente el muelle de compresión (de dentro hacia fuera), 
se puede cambiar sin problemas la dirección de palpado.
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Indicaciones técnicas para el soporte del comparador de reloj deflector

Ejemplo de aplicación para el control simultáneo de 4 medidas 
de altura con soporte del comparador de reloj deflector

Instalación alternativa del soporte del 
comparador de reloj deflector:
–  Adaptador de fijación M8/M6  

(rosca doble)
–  Adaptador de fijación M8/Ø8  

(rosca y perno liso)

Ambos adaptadores se suministran con 
cada soporte del comparador de reloj 
deflector.


